Secretaria Municipal de Satide

PROCESSO: Bee 47563

INTERESSADO: Comissdo de Licitagdo

ASSUNTO: AQUISICAO

DESPACHO N°179/2022 — Em atengdo a solicitacdo de esclarecimentos e pedidos de impugnacdo

referentes ao BEE 47563 a Gerencia de Gestdo de Equipamentos médico-hospitalares e

odontolégicos informa que:

1=

Empresa SUPERMEDICA
Dos requerimentos e pedidos:

Possibilitar oferta de propostas / lances em unidades, excluindo a previs3o de
caixas:

Esclarecemos que ndo ha citacdo de caixas no edital, nos itens referentes a ataduras,
inclusive a licitacdo estd em unidades. Hd uma citagiio referente a pacotes de 12
unidades, pois a grande maioria de marcas do mercado, as unidades s3o entregues
em pacotes de 12 unidades. Agora se o pacote ou a unidade vem em caixas, isto é
decisdo da empresa e ndo foi solicitado fornecimento em caixas em nenhum
momento. Reforgamos inclusive que a licitagdo é prego unitario

Alteracdo do atual descritivo do termo de referéncia em relagio aos itens n.
28,29,30,31,32,33,34 e 35:

Esclarecemos ap6s rapida busca utilizando o termo “100% algod30”, identificamos
que existe a0 menos mais de uma marca que atende as especificaces solicitadas,
ndo sendo, portanto, estd argumentac3o vélida.

Esclarecemos que nossas ataduras n3o s3o somente utilizadas para imobilizacdo
ortopédicas, mas também em curativos de queimados e outras feridas. Com base
nesta utilizacdo, a atadura de fibra natural mantem melhor equilibrio térmico em
relacdo ao meio, ndo promovendo aquecimento no local, o que criaria um ambiente
propicio a crescimento de microrganismos; quanto a absor¢do de secrecdes, a fibra
natural tem maior poder em relacdo a sintética; ja a fibra sintética por sua vez, com
baixo poder de absor¢do de secrecdes e de suor da pele e da ferida, levando a um
quadro de irritagdo, sendo estes a justificativas para especificacdo técnica solicitadas.

Acatar a sugestdo abaixo evidenciada para fins de sua utilizacdo como descritivo
dos itens 28,29,30,31,32,34 e 35

Informamos que ndo serd possivel acatar tal sugestdo visto haver erro na elaboracio
do mesmo que serdo descritos a seguir:

- “ croch&”- as ataduras mistas sdo confeccionadas por trama , onde o mesmo fio é
entrelacados no sentido horizontal ou ent3o por técnica de urdimento, os fios s3o
entrelacados no sentido vertical, e cada agulha é alimentada por pelo menos
um fio. Em ambos os casos n3o € croché, mas muito semelhante a tecitura do
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tricot. Em ambos os casos ndo existem 13 fios por cm, mas somente um fio que
vai e volta ou sobe e desce.

Empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares.
Dos requerimentos:

e Nos itens 102 e 103 - solicitam em sua descricdo, equipos compativeis com a bomba da
mesma marca (sugestdo da obrigatoriedade de possuir clip anti-refluxo)

— Esclarecemos que em relagdo ao inicio da frase, cada equipo é compativel somente com sua
respectiva bomba, ndo podendo ser utilizada em outro modelo, por isto do fornecimento da
bomba em comodato, e os dois terdo de ser da mesma marca, para evitar erros durante o
uso dos mesmos.

Em rela¢do ao clip anti-refluxo, entendemos ser este um adjetivo a mais de varias marcas, e o
descritivo corresponde ao padrdo minimo que necessitamos, ndo havendo impedimento
legal que impeca sua existéncia, desde que n3o impacte no preco e a proposta seja a mais
vantajosa.

s Somente fornecer bombas de infusdo novas:
Novamente ressaltamos que o descritivo é o minimo de qualidade que nos atende, como as
bombas de infusdo serdo comodatadas, qualquer erro ou alteracio de funcionamento a
empresa proprietaria serd acionada e serd solicitado troca da bomba, diminuindo os riscos
ao0s pacientes

Empresa MEDCLEAN
SOLICITA ALTERACI\O DO DESCRITIVO, INCLUINDO LAUDOS COMPROBATORIOS DA ABNT ;
ISSO E NR6
Informamos que as RDC 356, RDC 379 e RDC 448, estdo revogadas, segundo informacio da
ANVISA, publicada em seu sitio; O descritivo hora em questfio solicita o que a prépria
Agencia Reguladora exige em suas nomas técnicas, ou seja, que todo produto para a salde
contenha seu registro na ANVISA.
Portanto, como fica subentendido, o registro, j& engloba o cumprimento de todas as
recomendagdes minimas para o produto.

Geréncia de Gestdo de Equipa
Decr

artinez Afonso
ntos Médico-hospitalares e Odontologia
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